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골드만안압계와의 안압 비교를 통한 토노아이안압계의 임상적 

유용성 확인

Reliability of the Non-contact TONO-i Tonometer Compared with the Goldmann 

Applanation Tonometer

김지호ㆍ한종철

 Ji Ho Kim, MD, Jong Chul Han, MD, PhD

성균관대학교 의과대학 삼성서울병원 안과학교실 

Department of Ophthalmology, Samsung Medical Center, University of Sungkyunkwan School of Medicine, Seoul, Korea

Purpose: The accuracy and agreement of intraocular pressure (IOP) measurements using a noncontact self-measuring ton-

ometer, TONO-i, compared with the Goldmann applanation tonometer (GAT).

Methods: A total of 35 healthy participants and 42 primary open angle or normal tension glaucoma patients were enrolled in this 

study. TONO-i and GAT measurements were obtained and the mean difference in IOPs was analyzed using a paired t-test. IOP 

agreement was calculated using the two-way random effects model. Bland-Altman analysis and simple linear regression were 

used to estimate the disagreement between IOP measurements.

Results: The mean IOPs measured using the TONO-i and GAT were 15.9 ± 3.3 mmHg and 16.4 ± 5.1 mmHg, respectively. In 

glaucoma patients, the mean values measured using the TONO-i (16.7 ± 4.1 mmHg) were lower than those measured using the 

GAT (17.9 ± 6.1 mmHg; p < 0.001). However, there was no significant difference among the healthy participants (p = 0.273). The 

intraclass coefficients (95% confidence interval) for all participants, normal participants, and glaucoma patients were 0.847 

(0.702-0.920), 0.882 (0.804-0.941), and 0.828 (0.742-0.887), respectively, indicating good agreement between the IOP 

measurements. The mean difference and limits of agreement were not statistically significant. As IOP increased, the absolute 

difference between the GAT and TONO-i measurements also increased.

Conclusions: The TONO-i, a novel tonometer, may be used reliably for IOP self-measurement and detecting IOP elevations. 

However, caution must be exercised because of the possibility of underestimating high IOPs.
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안압은 녹내장 발생 및 진행의 주요 인자로 알려져 있 다.
1,2

 안압을 정확히 측정하는 것은 녹내장 환자를 평가하

고 치료 계획을 수립하는 데 있어 필수적이라고 할 수 있

다. 안압을 측정하는 방식은 여러 가지가 있으나, 현재로서

는 골드만압평안압계(Goldmann applanation tonometer)가 

가장 정확한(gold standard) 안압측정계로 알려져 있으며, 

임상적으로도 많이 사용되고 있다.
3,4

 하지만 골드만압평안

압계는 세극등현미경을 통해 앉은 자세에서만 측정이 가능

하므로, 세극등현미경이 구비된 안과검사실에서만 측정할 

수 있다는 한계점이 있다. 최근 새로 개발된 토노아이안압
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Figure 1. Self-intraocular pressure check using Tono-i 

tonometer. Different colors are shown according to distance 

between central cornea and Tono-I tonometer (>6.5 mm: 

blue, 5.5-6.5 mm: green, < 5.5 mm: red). Also, the distance 

is displayed on monitoring board of Tono-i tonometer.

계(TONOI
®
, Cnvtech Co., Wonju, Korea)는 휴대가 가능한 

비접촉식 안압계로 녹내장 환자들이 집에서도 스스로의 안

압을 자가측정할 수 있게 되었다. 토노아이는 비접촉식 안

압계로, 각막 중심부에 공기를 분사하여 압평한 뒤 공기 분

사 전후의 적외선 신호 변화를 바탕으로 안압을 측정하는 

공압식 원리를 사용하였다. 또한 안압계와 안구가 올바른 

위치 및 거리에 정렬되었는지 적외선으로 측정하여 그 거

리에 따라 서로 다른 색깔로 나타낼 수 있는 기능을 가졌

다. 정렬 여부를 색깔을 통해 알 수 있기 때문에 일반인들

도 스스로 올바른 정렬 위치만 측정 거리에 맞게 안압계를 

위치시켜 전문가의 도움 없이도 안압을 정확하게 측정할 

수 있도록 하였다(Fig. 1).

토노아이안압계에 대해 골드만압평안압계와 비교한 연

구가 없었기에, 한국인 정상안 및 녹내장안을 대상으로 하

여 토노아이안압계 안압과 골드만압평안압계 안압을 비교

하고, 두 안압계 측정값의 차이 경향성을 분석하여 토노아

이안압계의 임상적 유용성을 확인하고자 하였다. 

대상과 방법

2021년 9월부터 2022년 7월까지 본원 외래에 내원한 녹

내장 환자(정상안압녹내장, 원발개방각녹내장) 및 정상 대

조군을 대상으로 한 전향적 연구를 시행하였다. 본 연구는 

헬싱키선언을 준수하였으며 본원의 임상시험심사위원회

(Institutional Review Board, IRB)의 심사 및 승인을 받았다

(승인 번호: 2020-09-215). 원발개방각녹내장의 진단은 녹내

장 약물 치료 시작 전 초기 안압이 21 mmHg보다 높으며, 

전방각경검사상 개방각을 보이며 녹내장성 시신경유두손

상과 이에 상응하는 시야결손이 관찰되고 녹내장 이외의 

시신경 손상을 일으킬 만한 원인 질환이 없는 경우로 정의

하였다. 정상안압녹내장의 진단은 녹내장 약물 치료 시작 

전 초기 안압이 21 mmHg 이하이고, 전방각경검사상 개방

각을 보이며 녹내장성 시신경유두손상과 이에 상응하는 시

야결손이 관찰되고 녹내장 이외의 시신경 손상을 일으킬 

만한 원인 질환이 없는 경우로 정의하였다. 또한 정상 대조

군은 안압이 21 mmHg 이하이며, 녹내장성 시신경유두손

상이나 시야결손이 없는 경우로 정의하였다. 3.5 diopters 

(D) 이상의 각막난시를 가진 자, 2주 이내 콘택트렌즈를 착

용한 자, 외상력이 있는 자, 각막이식수술력이 있는 자는 

제외되었다. 최종적으로 정상 대조군 35명, 녹내장 환자군 

42명이 연구에 참여하였다. 정상 대조군은 모두 우안, 녹내

장 환자군은 본 연구에서 정의한 기준에 부합하는 쪽 눈을 

대상으로 안압을 측정하였으며 양안 모두 기준에 부합할 

경우 우안을 대상으로 하였다.

토노아이안압계는 검사자에 의해 사용법을 교육받은 뒤 

대상자가 직접 자가측정하였으며, 골드만압평안압계는 한 

명의 숙련된 검사자에 의해 측정되었다. 먼저 토노아이안

압계로 안압을 측정하였으며, 이후 골드만압평안압계로 안

압을 측정하였다. 각 측정계 사이에 최소한 5분의 시간 간

격을 두었다. 토노아이안압계는 검사 대상자에게 정면의 

일정한 거리를 주시하게 한 후, 안압계의 노즐부 중심과 검

사 대상자의 안구 중앙부가 수평을 유지하면서 최대한 일

치하도록 하였다. 이후 안압계의 상부 및 하부 지지대 길이

를 조절하여 중심각막에서 6 mm 떨어진 거리에서 안압을 

측정하였으며, 같은 과정을 3회씩 반복하여 안압을 측정하

였다. 환자가 눈을 감아 검사가 제대로 되지 않거나 기계 

측정값이 오류로 표시된 경우는 제외하였다. 이후 골드만

압평안압계로 안압을 3회씩 반복 측정하였다. 각 측정마다 

최소 1분의 시간 간격을 두었으며 3회 측정 평균치를 유효

성 평가를 위한 결과값으로 사용하였다.

두 종류의 안압계로 측정된 안압 평균치를 paired t-test를 

이용하여 비교하였고, two-way random effects model을 사

용하여 급내상관계수를 평가하였다. 두 안압계의 일치도 

경향을 구체적으로 평가하기 위해 Bland-Altman analysis 

및 다중회귀분석을 이용하였다. SAS version 9.4 (SAS 

Institute Inc., Cary, NC, USA)를 이용하여 유의수준은 

p<0.05인 경우 통계학적으로 유의한 것으로 판단하였다.
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Mean IOP value p-value

Overall (n=77)

  GAT 16.4 ± 5.1 mmHg
0.097

  TONO 15.9 ± 3.3 mmHg

Normal (n=35)

  GAT 14.6 ± 2.7 mmHg
0.273

  TONO 15.0 ± 1.7 mmHg

Glaucoma (n=42)

  GAT 17.9 ± 6.1 mmHg
<0.001

  TONO 16.7 ± 4.1 mmHg

Glaucoma (IOP ≤21 mmHg, n=14)

  GAT 16.5 ± 3.1 mmHg
0.126

  TONO 16.1 ± 2.1 mmHg

IOP = intraocular pressure; GAT = Goldmann applanation tonometry; TONOI = Tono-i tonometry.

Table 1. Mean measured IOP values of two different tonometers and p-value for each participant group

Participant group ICC

Overall (n=77) 0.847 (0.702-0.920)

Normal (n=35) 0.882 (0.804-0.941)

Glaucoma (n=42) 0.828 (0.742-0.887)

We suggest that ICC values less than 0.5 are indicative of poor re-

liability, values between 0.5 and 0.75 indicate moderate reli-

ability, values between 0.75 and 0.9 indicate good reliability, and 

values greater than 0.90 indicate excellent reliability.

ICC = interclass correlation coefficients.

Table 2. ICC for each participant group

Figure 2. Scatter plot graph of TONOI IOP and GAT IOP. 

TONOI = Tono-i tonomtery; GAT = Goldmann applanation 

tonometry; IOP = intraocular pressure.

결 과

총 77명의 연령은 22세부터 79세까지 평균 54.4 ± 16.2세

였고, 남자는 34명, 여자는 43명이었다. 중심각막두께는 평

균 532.5 ± 42.0 µm였다. 대상안의 안압은 토노아이안압계

로 측정한 경우가 15.9 ± 3.3 mmHg였고, 골드만압평안압

계로 측정한 경우가 16.4 ± 5.1 mmHg였다.

녹내장 환자군 및 정상 대조군에서 토노아이안압계와 골

드만압평안압계의 측정값의 평균 차이를 비교하기 위한 

paired t-test를 시행하였다. 정상 대조군에서는 두 안압계 

측정값 평균 차이가 유의하지 않았으나(p=0.273), 녹내장 

환자군에서는 토노아이안압계 측정값이 골드만압평안압계 

측정값보다 유의하게 낮은 것으로 나타났다(p<0.001). 녹내

장 환자군 중 골드만압평안압계 측정값이 21 mmHg 이하

로 측정된 군에서는 두 안압계 측정값 평균 차이는 유의하

지 않았다(p=0.126) (Table 1). 

급내상관계수는 전체 대상군 기준 0.847 (95% 신뢰구간 

0.702-0.920), 정상 대조군 기준 0.882 (0.804-0.941)로 높은 

일치도를 가지며, 녹내장 환자군을 기준으로 하였을 때에

도 0.828 (95% 신뢰구간 0.742-0.887)로 높은 일치도를 보

였다(Table 2, Fig. 2).

또한 토노아이안압계로 측정한 안압을 대조 측정치(골드

만압평안압계 안압)와 비교하여 일치도 양상을 평가하기 

위해 Bland-Altman plot을 시행하였다(Fig. 3). 토노아이안

압계와 골드만압평안압계 안압 차이의 평균값은 -0.5 mmHg

였다. 토노아이안압계의 95% limits of agreement (LoA)은 

대조 기기(골드만압평안압계)와 비교하여 전체 대상군 기준 

upper LoA = 4.4 mmHg, lower LoA = -5.4 mmHg, 정상 대

조군 기준 upper LoA = 4.2 mmHg, lower LoA = -3.5 mmHg, 

녹내장 환자군 기준 upper LoA = 4.1 mmHg, lower LoA = 

-6.5 mmHg로 나타났다(Table 3, Fig. 3). 
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GAT IOP range (mmHg)
Proportion of underestimated IOP (<20 mmHg) of 

glaucoma patients measured by TONOI tonometer
Mean difference of (TONOI IOP) - (GAT IOP)

*

21-25 35% (5/14) -1.6 mmHg

26-30 10% (1/10) -2.5 mmHg

>30 0% (0/7) -3.4 mmHg

The denominator refers to total number of participants whose GAT IOPs fall within the range shown in the left column, and the numerator re-

fers to the number of participants in the denominator group whose TONOI IOPs are measured to be lower than 20 mmHg. The averages of the 

measured difference between TONOI IOP and GAT IOP for each group classified according to GAT IOP are also described in the right 

column.

IOP = intraocular pressure; TONOI = Tono-i tonometry; GAT = Goldmann applanation tonometry. 
*

The average of the measured value of (TONOI IOP) - (GAT IOP) of each particiapant, for each group classified according to GAT IOP.

Table 4. Proportion of underestimated IOP (< 20 mmHg) of glaucoma patients measured by TONOI tonometer

Overall (mmHg) Normal (mmHg) Glaucoma (mmHg)

Mean difference
*

-0.5 0.4 -1.2

95% upper LoA 4.4 4.2 4.1

95% lower LoA -5.4 -3.5 -6.5

TONOI = Tono-i tonometry; GAT = Goldmann applanation tonometry; LoA = limits of agreement; IOP = intraocular pressure.
*

TONOI IOP-GAT IOP.

Table 3. Mean difference between TONOI and GAT and LoA

Figure 3. Bland-Altman plots describing differences between 

TONOI IOP and GAT IOP. Blue line describes mean differ-

ence between TONOI IOP and GAT IOP, red dot lines de-

scribe upper and lower limits of agreement. Difference =  

(TONOI IOP) - (GAT IOP); GAT = Goldmann applanation 

tonometry; TONOI = Tono-i tonometry; IOP = intraocular 

pressure.

골드만압평안압계 안압이 21-25 mmHg로 측정된 녹내장 

환자군에서 토노아이안압계 안압이 20 미만으로 측정된 대

상의 비율이 35%로, 해당 안압 범위에서는 토노아이안압

계 측정값이 다소 낮게 나타나는 경향을 보였다(Table 4).

고 찰

본 연구는 새로운 비접촉 안압계 토노아이로 측정한 안

압을 대조 기기인 골드만압평안압계로 측정한 안압과 비교

하여 기기의 신뢰도 및 임상적 유용성에 대해 평가하고자 

하였다. 토노아이는 골드만압평안압계와 높은 일치도 및 

상관도를 보였다.

현재까지 정확도가 높고 임상에서 많이 사용되는 안압계

는 골드만압평안압계이다.
3,4

 하지만 세극등현미경을 통해

서만 측정이 가능하며, 각막의 마취가 필요하고 각막과의 

접촉이 필요한 침습적인 검사라는 단점이 있다.
5,6

 이에 대

해 1972년 처음으로 Grolman
7
에 의해 비접촉안압계가 소

개되었다. 비접촉안압계는 각막에 공기를 분사하고 각막의 

압평을 광학적으로 측정하여 안압값을 산출하는 원리로 작

동한다.
7
 비접촉안압계는 각막마취 및 눈물막 염색이 필요

하지 않은 비침습적인 검사로 감염 위험이 줄어드는 장점

이 있으며,
8
 비교적 빠르고 편리한 검사 진행이 가능하다. 

한편 이전부터 Tonopen, Icare 등 여러 휴대형 안압계와 골

드만압평안압계를 비교한 연구들이 있었으며,
9-12

 이러한 연

구들에서도 골드만압평안압계와 통계적으로 유의한 동등

성을 보였다.
13-17

본 연구에서도 토노아이안압계로 측정한 안압과 골드만

압평안압계로 측정한 안압을 비교하였을 때 급내상관계수
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는 전체 대상군 기준 0.847 (95% 신뢰구간 0.717-0.896), 정

상 대조군 기준 0.882 (95% 신뢰구간 0.804-0.941), 녹내장 

환자군 기준 0.828 (95% 신뢰구간 0.702-0.920)로 높은 일

치도를 가진다. 또한 본 연구에서는 골드만압평안압계 안

압이 높아질수록 토노아이안압계 안압에서 골드만압평안

압계 안압을 뺀 측정치의 절대값이 증가하는 결과를 보였

다(Table 4). 즉, 골드만압평안압계 안압을 기준으로 하여 

비교하였을 때 높은 안압에서는 토노아이안압이 비교적 낮

게 측정되는 경향을 보임을 의미한다. 이러한 연구 결과는 

기존 비접촉안압계 연구와 비슷한 경향을 나타낸다.
17,18

 본 

연구에서 녹내장 환자군의 토노아이안압이 골드만압평안

압계 안압에 비해 비교적 낮게 측정되었던 것도 녹내장 환

자군의 평균 안압이 높았던 것과 관련된 것으로 보인다. 본 

연구에서 시행한 paired t-test에서는 녹내장 환자군에서 토

노아이안압계 측정값이 골드만압평안압계 측정값보다 유

의하게 낮은 것으로 나타났는데, 이 결과 또한 높은 안압의 

녹내장 환자군에서 토노아이안압이 낮게 측정된 것이 영향

을 준 것으로 생각되며, 실제로 골드만압평안압계 안압 21 

mmHg 이하의 녹내장 환자군을 대상으로 시행한 paired 

t-test에서는 두 안압계 측정값이 유의한 차이를 보이지 않

았다(Table 1).

토노아이안압계는 여러 장점을 갖는다. 환자가 가정에서 

직접 안압 측정이 가능한 안압계로, 기존 비접촉안압계와

는 달리 안압계와 안구가 올바른 위치 및 거리에 정렬되었

는지 여부를 색깔을 통해 나타내 주기 때문에 일반인도 안

압계를 제대로 정렬시켜 안압을 보다 정확하게 측정할 수 

있게 해주며, 검사자가 따로 필요하지 않다는 장점을 갖는

다. Icare IC100
®
 등 기존에 소개되었던 자가측정 안압계와 

비교할 경우,
18

 골드만압평안압계 안압과의 평균 차이값을 

기준으로 하였을 때 약 1 mmHg 차이를 보여 비슷한 정확

도를 가진다(Table 3). 그러나 기존 자가측정 안압계는 리

바운드 방식인 반면 토노아이안압계는 비접촉 방식으로, 

기존 자가측정 안압계와는 달리 tip을 추가적으로 교체할 

필요가 없고, 감염의 위험성이 없다는 장점을 갖는다.

다만 토노아이안압계는 비접촉 방식을 이용하여 안압을 

자가로 측정하는 방식으로, 그 특성상 환자가 사용 방법을 

충분히 숙지하지 못하는 경우 측정이 어려울 수 있다는 제

한점이 있다. 따라서 인지기능이 떨어져 있는 환자, 소아 

환자 등 협조가 어려운 경우에는 사용이 어려울 것이다. 또

한 토노아이안압계는 골드만압평안압계와 비교하여 전체

적으로 높은 일치도를 보였지만, 본 연구에서는 20 mmHg 

초반의 안압을 정상 범위로 측정하는 경우가 종종 있으며 

고안압일수록 안압이 골드만압평안압계에 비해 낮게 측정

되는 경우가 있어 이를 주의해야 할 것이다.

본 연구의 제한점은 첫째, 이전 연구들과 비교하여 환자

의 수가 적은 것, 둘째, 3차 병원 외래 환자들을 대상으로 

측정하여 전체 대상자의 평균 연령이 54.4세로 지정된 표

본 집단이 전체 인구를 대변하지 못하는 것, 셋째, 각막두

께(central corneal thickness), 각막이력 현상, 각막저항 현

상 등 각막 특성과 관련된 변수를 넣지 못한 것,
19-24

 넷째, 

안압하강제 점안 치료 유무에 따른 분석을 시행하지 못한 

점이다.
25,26

 추후 이러한 점을 보완한 연구가 필요할 것으로 

생각된다. 

결론적으로 휴대로 자가측정이 가능한 안압측정 기기인 

토노아이안압계를 이용하여 안압을 측정하였을 경우 골드

만압평안압계와 높은 일치도를 보였으며, 고안압에서 안압

이 다소 낮게 측정될 수 있음에 주의하면서 사용할 경우 녹

내장 환자에서 임상적으로 중요한 안압상승 여부를 진단하

는 데 유용할 것으로 생각된다. 
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= 국문초록 = 

골드만안압계와의 안압 비교를 통한 토노아이안압계의 임상적 

유용성 확인

목적: 안압 자가측정을 목적으로 한 새로운 비접촉식 휴대형 안압계 토노아이(TONOI)와 골드만압평안압계(GAT)로 측정된 안압을 비

교하여 토노아이안압계의 임상적 유용성에 대해 평가하고자 하였다.

대상과 방법: 정상안 35안, 녹내장 환자(원발개방각녹내장, 정상안압녹내장) 42안이 포함되었다. 모든 환자에서 토노아이안압계와 골

드만압평안압계를 이용하여 안압을 측정하였다. 두 가지 안압계의 안압 측정값의 평균 차이를 비교하기 위해 paired t-test를 시행하

였고, 두 가지 안압계로 측정한 안압의 일치도를 비교하기 위해 two-way random effects model을 사용하였으며, 두 안압계 측정값의 

차이의 양상을 구체적으로 평가하기 위해 Bland-Altman 분석 및 단순선형회귀접근법을 사용하였다. 

결과: 토노아이안압계로 측정한 평균 안압은 15.9 ± 3.3 mmHg, 골드만압평안압계 평균 안압은 16.4 ± 5.1 mmHg였다. Paired t-test 

결과 녹내장 환자군에서는 토노아이안압계 평균 측정값(16.7 ± 4.1)이 골드만압평안압계 평균 측정값(17.9 ± 6.1)보다 낮은 경향

(p<0.001)을 보였다. 정상 대조군에서는 유의한 차이를 보이지 않았다(p=0.273). Two-way random effects model로 분석한 결과 급

내상관계수(interclass correlation coefficients, 95% confidence interval)는 전체 환자군에서 0.847 (0.702-0.920), 정상 대조군에서 

0.882 (0.804-0.941), 녹내장 환자군에서 0.828 (0.742-0.887)로 높은 일치도를 보였다. Bland-Altman 분석에서 두 가지 안압계 측

정값의 전체적인 평균 차이값은 통계적 유의성이 없었으나, 골드만압평안압계 안압 측정값이 상승할수록 두 안압계 측정값 차이의 

절대값이 커지는 경향을 보였다. 

결론: 토노아이안압계는 골드만압평안압계와 비교 시 유의한 일치도를 보인다. 토노아이안압계는 고안압에서 안압이 다소 낮게 측정

될 수 있음에 주의하면서 사용할 경우, 자가측정을 통해 안압상승 여부를 선별하는 목적으로 유용하게 사용될 수 있을 것으로 보인다.
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